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Symbol Descriptions

that could lead to illness, injury, or death
(“WARNING”).

(*CAUTION")

On the product, means consult accompanying
documentation.

Do not reuse
Product Identifier
Reorder Number
Manufacture date
This end up
Fragile

Storage Temperature limits -4° F - 120° F
(-20°C - +49°C)

Storage Relative Humidity Limits 15% - 95%
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Intended Use
The disposable vaginal speculum is used to dilate the

vagina and expose the interior of the vagina and exterior of

the cervix during pelvic examinations and other
gynecological procedures. The vaginal speculum can be
used with or without the illuminator.

Warnings and Cautions

A WARNING: Inspect each KIeenSpec® box for shipping
damage.

WARNING: Inspect speculum prior to use. Do not use if
damaged.

WARNING: If a speculum is damaged, do not use any
specula from the same case.

WARNING: Specula, when in transit or storage, may be

subject to damage beyond the control of the manufacturer

or supplier.

WARNING: Never use the speculum with laser equipment.
WARNING: Treat used vaginal specula as bio hazardous

infectious material. Dispose of used vaginal specula in
suitable disposal unit or in accordance with local
regulations.

WARNING: The speculum is not compatible with gamma

irradiation or autoclave sterilization.
A CAUTION: Used by trained personnel only.

CAUTION: Rx Only. U.S. federal law restricts this device to

sale by or on the order of a physician.

A®

Warranty

Welch Allyn warrants the speculum to meet Welch Allyn's
specifications for the Product at the time of purchase and to
be free from original defects in material and workmanship

under normal use and service. Specula are intended for
single use only.

Welch Allyn should be notified via telephone of any
defective product and the item should be immediately

returned, securely packaged and postage prepaid to Welch

Allyn. Loss or damage in shipment shall be at the
purchaser’s risk.

Welch Allyn will not be responsible for loss associated with
the use of any Welch Allyn product that has been altered.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY
IMPLIED WARRANTY OR MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR PARTICULAR PURPOSE, OR OTHER WARRANTY

OF QUALITY, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED.
WELCH ALLYN WILL NOT BE LIABLE FOR ANY
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In this document, indicates conditions or practices

In this document, indicates conditions or practices
that could damage the equipment or other property
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Description des symboles

Dans ce document, indique les conditions ou
pratiques susceptibles de causer une maladie, des
blessures ou éventuellement la mort

(« AVERTISSEMENT »).

Dans ce document, indique des conditions ou
pratiques susceptibles d'endommager le matériel
ou tout autre bien (« ATTENTION »).

Sur le produit, signifie qu'il convient de consulter la
documentation jointe.

Ne pas réutiliser

Identifiant du produit

Numéro de commande
Précéde la date de fabrication
Haut

Fragile

Entreposage limites de température
-20°C - +49°C

Entreposage limite d’humidité relative
15% - 95%
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Utilisation prévue

Le spéculum vaginal jetable est utilisé pour dilater le vagin
et exposer I'intérieur du vagin et I'extérieur du col de I'utérus
pendant des examens pelviens et autres actes
gynécologiques. Le spéculum vaginal peut étre utilisé avec
ou sans [llluminateur.

Avertissements et mises en garde

A AVERTISSEMENT : Examinez chaque boite de KleenSpec®

afin de déceler toute détérioration pendant le transport.

AVERTISSEMENT : Veuillez inspecter le spéculum avant
utilisation. Ne pas I'utiliser s'il est endommagé.

AVERTISSEMENT : Si un spéculum est endommagé,
n’utilisez aucun spéculum de la méme boite.

AVERTISSEMENT : Le spéculum, durant un déplacement
ou un entreposage, peut subir un endommagement en
dehors du contréle du fabricant ou du fournisseur.

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser le spéculum avec un
équipement laser.

AVERTISSEMENT : Traiter les spéculums vaginaux utilisés
comme présentant un risque biologique et infectieux. Jeter
les spéculums vaginaux utilisés dans un récipient pour
déchets approprié ou conformément aux réglementations
locales en vigueur.

AVERTISSEMENT : Le spéculum n’est pas compatible avec
la stérilisation par exposition aux rayons gamma ou en
autoclave.

A ATTENTION : Utilisation strictement réservée au personnel

formé.

ATTENTION ; Sur ordonnance médicale uniquement. La loi
fédérale des Etats-Unis limite la vente de cet instrument par
un médecin ou sur ordonnance médicale.

A®

Garantie

Welch Allyn garantit que le spéculum satisfait aux
spécifications de Welch Allyn pour ce produit au moment de
I'achat et qu'il ne présente aucun vice de forme ou de
fabrication dans des conditions normales d'utilisation. Les
spéculums sont & usage unique seulement.

Welch Allyn doit étre informé par téléphone de I'existence
de tout produit défectueux et ce dernier doit étre

immédiatement renvoyé a Welch Allyn, bien emballé et pré-

affranchi. L’acheteur assume tout risque de perte ou
d’endommagement pendant le transport.

Welch Allyn ne peut pas étre tenu responsable pour les
pertes dues a I'utilisation d’'un produit Welch Allyn qui a été
altéré.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE
TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU GARANTIE DE
VALEUR MARCHANDE, D’APTITUDE POUR UN USAGE
PARTICULIER OU AUTRE GARANTIE DE QUALITE
QUELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE. i
WELCH ALLYN DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN
CAS DE DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS.

A
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Beschreibung der Symbole

A

Im vorliegenden Dokument gibt dieses Symbol

Bedingungen oder Verfahrensweisen an, die zu
Krankheit, Verletzung oder Tod fiihren kénnten
(,WARNUNG").

Im vorliegenden Dokument gibt dieses Symbol

Bedingungen oder Verfahrensweisen an, die zu
Schaden an dem Gerat oder anderen Objekten
fuhren kénnten (,VORSICHT").

Auf dem Produkt bedeutet dieses Symbol, dass in
der Begleitdokumentation nachgesehen werden
muss.

Nicht wieder verwenden

Produkt-ID

Nachbestellnummer

Geht dem Herstellungsdatum voraus
Dieses Ende nach oben
Zerbrechlich
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#* Lagerbedingungen Temperaturgrenzwerte
A e wgc

¢ Lagerbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit 15% -
“ 95%

Anwendungsbereich

Das Einweg-Scheidenspekulum dient der Erweiterung der
Scheide sowie der Freilegung des Inneren der Scheide und
des AuReren des Muttermundes bei
Vaginaluntersuchungen und anderen gynakologischen
Verfahren. Das Scheidenspekulum kann mit oder ohne das
Beleuchtungsgerat verwendet werden.

Warnungen und Vorsichtshinweise

WARNUNG: Uberpriifen Sie jede KleenSpec® Box auf
Transportschaden.

WARNUNG: Spekulum vor Verwendung Gberpriifen. Bei
Beschédigungen nicht verwenden.

WARNUNG: Falls ein Spekulum beschadigt ist, keine
Spekula aus demselben Behalter verwenden.

WARNUNG: Spekula kénnen beim Versand oder wahrend
der Lagerung Beschadigungen erleiden, die sich der
Kontrolle des Herstellers oder Lieferanten entziehen.

WARNUNG: Das Spekulum niemals zusammen mit
Lasergeraten einsetzen.

WARNUNG: Handhaben Sie gebrauchte Vaginalspekula
als potentiell infektidses Material. Entsorgen Sie gebrauchte
Vaginalspekula in geeigneten Entsorgungsvorrichtungen
oder geman den értlichen Bestimmungen.

WARNUNG: Das Spekulum darf nicht mit
Gammabestrahlung oder im Autoklaven sterilisiert werden.

VVORSICHT: Nur zur Verwendung durch geschultes
Personal bestimmt.

VVORSICHT: Rx Only. GeméaR den Bundesgesetzen der
USA darf dieses Gerat nur von einem Arzt oder auf
Anordnung eines Arztes verkauft werden.

A®

Garantie

Welch Allyn garantiert, dass das Spekulum zur Zeit des
Kaufs die Produktspezifikationen von Welch Allyn erfillt und
bei normalem Gebrauch und Service keine Material- und
Verarbeitungsfehler aufweist. Das Spekulum ist nur zum
einmaligen Gebrauch vorgesehen.

Welch Allyn sollte telefonisch von jeglichem defekten
Produkt benachrichtigt werden und der Gegenstand sollte
sofort, sicher verpackt und freigemacht an Welch Allyn
zuriickgesandt werden. Verlust oder Beschadigung
wahrend des Versands fallen unter das Risiko des Kaufers.

Welch Allyn haftet nicht fiir Verluste in Verbindung mit der
Verwendung von Welch Allyn Produkten, die modifiziert
wurden.

DIESE GARANTIE GILT EXKLUSIV UND ANSTATT ALLER
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER
MARKTFAHIGKEIT, EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK ODER ANDERER GARANTIEN BEZUGLICH
QUALITAT, GANZ GLEICH OB AUSDRUCKLICHER ODER
STILLSCHWEIGENDER ART. WELCH ALLYN HAFTET
NICHT FUR NEBEN- ODER FOLGESCHADEN.
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Descrizione dei simboli

In questo documento, indica condizioni o pratiche
che potrebbero causare malattia, lesioni o decesso
(“AVVERTENZA”).

In questo documento, indica condizioni o pratiche
che potrebbero danneggiare 'apparecchiatura o
altri beni (“ATTENZIONE").

Sul prodotto, questo simbolo indica che &
necessario consultare la documentazione allegata.

Non riutilizzare

Identificativo del prodotto
Numero rinnovo ordine

Precede la data di fabbricazione
Parte superiore

Fragile

Conservazione Limiti di temperatura
-20°C - +49°C

" Conservazione Limite di umidita relativa
7 15% - 95%
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Uso previsto

Lo speculum vaginale monouso viene utilizzato per dilatare
la vagina e consentire I'esposizione dell'interno della vagina
e dell'esterno della cervice durante 'esame pelvico e altre
procedure ginecologiche. Lo speculum vaginale pud essere
utilizzato con o senza illuminatore.

Avvertenze e attenzioni

A AVVERTENZA: Ispezionare ogni confezione KleenSpec®

per verificare la presenza di eventuali danni dovuti al
trasporto.

AVVERTENZA: Ispezionare lo speculum prima dell'uso.
Non usare se danneggiato.

AVVERTENZA: Nel caso in cui uno speculum risulti
danneggiato, non utilizzarne nessuno di quelli contenuti
nella stessa confezione.

AVVERTENZA: Gli specula, durante il trasporto o lo
stoccaggio, possono essere soggetti a danni al di fuori del
controllo del produttore o del fornitore.

AVVERTENZA: Non usare lo speculum con
apparecchiature laser.

AVVERTENZA: Gli specula vaginali usati vanno trattati
come materiale infettivo pericoloso. Smaltire gli specula
vaginali usati in idonee unita per lo smaltimento o in base
alle normative vigenti.

AVVERTENZA: Lo speculum non & compatibile con le
radiazioni gamma o la sterilizzazione in autoclave.

A ATTENZIONE: Da usarsi esclusivamente da parte di

personale addestrato.

ATTENZIONE: Rx Only. Le leggi federali statunitensi
limitano la vendita di questo dispositivo a personale medico
o prowvisto di ricetta medica.

A®

Garanzia

Welch Allyn garantisce che lo speculum, all'atto
dell'acquisto, & conforme alle specifiche di prodotto fornite
da Welch Allyn e che ¢ privo di difetti originali nei materiali e
nella manodopera, nelle normali condizioni d'uso e di
servizio. Lo speculum & esclusivamente monouso.

Notificare immediatamente Welch Allyn per telefono in caso
di prodotto difettoso; I'articolo inoltre va reso
immediatamente, confezionato in pacchetto sicuro e inviato
con spese postali prepagate a Welch Allyn. La perdita o
danni di spedizione sono a rischio dell'acquirente.

Welch Allyn non € responsabile di eventuali perdite derivanti
dall'utilizzo di un prodotto Welch Allyn che sia stato
modificato.

QUESTA GARANZIA E ESCLUSIVA E SOSTITUISCE
QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O DI
COMMERCIABILITA, IDONEITA AD UNO SCOPQ
PARTICOLARE O ALTRA GARANZIA DI QUALITA,
ESPRESSA O IMPLICITA. WELCH ALLYN NON Sl
RITIENE RESPONSABILE DI ALCUN DANNO CASUALE
O CONSEQUENZIALE.

I PORTUGUES

Descrigbes dos simbolos

Neste documento, identifica condigdes ou praticas
que poderao originar doenga, lesdo ou morte
("AVISO").

Neste documento, identifica condigdes ou praticas
que poderdo danlflcar 0 equamento ou outros
bens (‘PRECAUGAO

No produto, significa que se deve consultar a
documentagao fornecida com o equipamento.

Néo reutilizar
Identificador do produto

Numero de encomenda

B-E® & B B

Vem antes da data de fabricagao
Esta extremidade para cima

il
! Fragil
#~ Armazenamento Limites de temperatura
Jf -20°C - +49°C
¢ Armazenamento Limite de humidade relativa 15%
5
-95%
Utilizagao

O espéculo vaginal descartavel é utilizado para dilatar a
vagina e expor o interior da mesma e o exterior do colo do
Utero durante exames pélvicos e outros procedimentos
ginecoldgicos. O espéculo vaginal pode ser utilizado com
ou sem iluminador.

Avisos e precaugaos

A AVISO: Inpecione cada embalagem do KleenSpec® para

verificar se ha danos devido ao transporte.

AVISO: Inspeccionar o espéculo antes da utilizagao. Nao
utilizar em caso de danos.

AVISO: Se o espéculo estiver danificado, ndo use nenhum
espéculo da mesma embalagem.

AVISO: Durante o transporte ou armazenamento, o
espéculo pode estar sujeito a danos que se encontram
além do controle do fabricante ou do fornecedor.

AVISO: Nunca utilizar o espéculo com equipamento a laser.

AVISO: Tratar espéculos vaginais usados como material
infectante com risco de contaminag o biolégica. Descartar
espéculos vaginais em uma unidade de descarte adequada
ou de acordo com regulamentos locais.

AVISO: O espéculo n o é compativel com esterilizag o por
autoclave ou irradiag 0 gama.

A PRECAUG O: Deve ser usado somente por pessoal

treinado.

PRECAUG O: Rx Only. As leis federais (EUA) exigem que
este dispositivo seja vendido para médicos ou mediante
receita médica.

A®

Garantia

A Welch Allyn garante que os espéculos atendem as
especificag es da Welch Allyn referentes ao produto por
ocasi 0 da compra e que permanecer o livres de defeitos
originais de material e fabricag o sob condig es de uso e
servigo normais. Os espéculos foram projetados para
serem usados uma Unica vez.

A Welch Allyn deve ser avisada pelo telefone da ocorr ncia
de defeito no produto, o qual devera ser devolvido
imediatamente, em embalagem segura e porte pago, para a
Welch Allyn. Perdas ou danos ocorridos no envio s o de
responsabilidade do comprador.

A Welch Allyn n o se responsabiliza por danos associados
ao uso de qualquer produto Welch Allyn que tenha sido
alterado.

ESTA GARANTIA E EXCLUSIVA E SUBSTITUI
QUALQUER GARANTIA IMPLICITA DE
COMERCIALIZAG O, ADEQUAG O PARA UM
PROPOSITO PARTICULAR OU OUTRA GARANTIA DE
QUALIDADE, SEJA EXPRESSA OU IMPLICITA. AWELCH
ALLYN N O SE RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO
INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL.
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Symbolforklaringer

Indikerer i dette dokumentet forhold eller
handlinger som kan fare til sykdom, skade eller
ded (‘ADVARSEL”).

Indikerer i dette dokumentet tilstander eller
handlinger som kan skade utstyr eller annen
eiendom (“FORSIKTIG”).

Symbol pa produktet henviser til vedlagt
dokumentasjon.

Ma ikke brukes pa nytt.
Produkt-ID
Bestillingsnummer
Kommer fer fabrikant dato.
Denne siden opp

Forsiktig

«=EHE® B B> B>

&

Oppbevaring Temperaturgrenser
-20°C - +49°C

@ Oppbevaring Grense for relativ fuktighet 15% -
, 95%

=~

Tiltenkt bruk

Engangsspekulumet skal dilatere vagina og vise innsiden
av vagina og utsiden av cervix ved underlivsundersgkelser
og andre gynokologiske behandlinger. Vaginal-spekulumet
kan brukes med eller uten illuminator.

Advarsler og forsiktighetsregler

A ADVARSEL: Undersgk hver eske med KleenSpec® for

transportskade.

ADVARSEL: Kontroller spekulumet fr bruk. lkke bruk det
hvis det er skadet.

ADVARSEL: Hvis et spekulum er skadet, ma du ikke bruke
andre spekula fra samme eske.

ADVARSEL: Spekulumet kan enten i transitt eller
oppbevaring, skades utover det som fabrikanten eller
leverandgren kan kontrollere.

ADVARSEL: Spekulumet skal aldri brukes sammen med
laserutstyr.

ADVARSEL: Brukt vaginalt spekulum skal behandles som
biofarlig infisert materiell. Kast brukt vaginalt spekulum i
forsvarlig avfallsbeholder eller i henhold til lokal lovgivning.

ADVARSEL: Spekulumet er ikke kompatibelt med
gammastr ling eller dampsterilisering.

FORSIKTIG: Skal kun brukes av kvalifiserte personer.

FORSIKTIG: Rx Only. Amerikansk federal lov begrenser
dette utstyret til salg eller bestilling av lege.

A®

Garanti

Welch Allyn garanterer at spekulumet overholder

Welch Allyn spesifikasjoner for produktet ved innkjgp og at
det er uten originale defekter pa materialer og arbeid under
normalt bruk og service. Spekulumet er kun beregnet til
engangsbruk.

Welch Allyn skal underrettes pr. telefon om produktfeil og
produktet skal umiddelbart returneres, forsvarlig innpakket
med betalt porto, til Welch Allyn. Tap eller skade ved
forsending er pa kundes ansvar.

Welch Allyn har intet ansvar for tap forbundet med bruk av
et Welch Allyn produkt som er blitt endret.

DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV OG ERSTATTER
ENHVER IMPLISERT GARANTI OM SALGBARHET,
EGNETHET TIL ET BESTEMT BRUK, ELLER ANNEN
GARANTI OM KVALITET, ENTEN UTRYKT ELLER
IMPLISERT. WELCH ALLYN ER IKKE ANSVARLIG FOR
UHELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADER.

WelchAllyn'

KleenSpec® Single Use
Vaginal Speculum

Spéculum vaginal a usage unique
KleenSpec®

KleenSpec® Vaginalspekulum
zur einmaligen Verwendung

Speculum vaginale monouso KleenSpec®

Espéculo vaginal de uso unico
KleenSpec®

KleenSpec® Vaginalt engangsspekulum
Vaginalt engangsspekulum KleenSpec®

KleenSpec® Vaginaal speculum voor
eenmalig gebruik

Vaginalspekulum fér engangsbruk
KleenSpec®

Espéculo vaginal de un solo uso
KleenSpec®

Kertakéayttdinen KleenSpec®-
emattimentahystin

Wziernik dopochwowy KleenSpec®
jednorazowego uzytku

MntpookoéTio KleenSpec® piag xpriong

901071 VAGINAL SPECULUM
580008, 58001S, 58004S

“ Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road

Skaneateles Falls, NY 13153 USA

Regulatory Affairs Representative
Welch Allyn Limited

Navan Business Park

Dublin Road

Navan, County Meath

Republic of Ireland

[Ec]ReP]
ce

USA 1800 535 6663
+1 315 685 4560

Canada 1800 561 8797
European Call Center ~ + 353 46 90 67790
Germany +49 695 098 5132
Latin America +1 305 669 9003
Singapore +656419 8100
United Kingdom +44 207 365 6780
Australia +61 29638 3000
China +86 21 6327 9631
France +33 155 69 58 49
Japan +8142703 6084
Netherlands +31202 061 360
South Africa +27 11777 7555
Sweden +46 85 853 6551

© 2015 Welch Allyn. Al rights are reserved. To support the
intended use of the product described in this publication, the
purchaser of the product is permitted to copy this
publication, for internal distribution only, from the media
provided by Welch Allyn. No other use, reproduction, or
distribution of this publication, or any part of it, is permitted
without written permission from Welch Allyn. Welch Allyn
assumes no responsibility for any injury to anyone, or for
any illegal or improper use of the product, that may result
from failure to use this product in accordance with the
instructions, cautions, warnings, or statement of intended
use published in this manual. Welch Allyn and KleenSpec
are registered trademarks of Welch Allyn.

US patent 7,081,090.
Mat. 723243 Ver. A
www.welchallyn.com
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Symbolbeskrivelse

| dette dokument, angiver betingelser eller
fremgangsmader, der kan fere til sygdom,
tilskadekomst eller dgd (‘“ADVARSEL”).

| dette dokument, angiver betingelser eller
fremgangsmader, der kan medfgre beskadigelse
af dette eller andet udstyr (‘FORSIGTIG").

P& produktet, betyder den medfalgende
dokumentation skal leeses.

Ma ikke genbruges
Produkt-id

Bestillingsnummer

EFE® B B b

Gér forud for fremstillingsdatoen
Denne side op

Handteres forsigtigt

Opbevaring Temperaturgraenser
-20°C - +49°C

Opbevaring Graense for relativ fugtighed
15% - 95%

B, e e

Tilsigtet brug

Det vaginale engangsspekulum bruges til at udvide vagina
og eksponere vaginas indvendige dele og udvendige cervix
under b kkenunders gelser og andre gyn kologiske
procedurer. Dette vaginalspekulum kan bruges med eller
uden illuminatoren.

Advarsler og forholdsregler

A ADVARSEL: Undersag hver enkelt KleenSpec®-kasse for
transportskader.

ADVARSEL: Inspicér speculummet inden brug. Ma ikke
bruges, hvis det er beskadiget.

ADVARSEL: Hvis et speculum er beskadiget, skal du ikke
bruge andre specula fra samme kasse.

ADVARSEL: Under transport eller opbevaring kan spekula
uds ttes for skade, som er udenfor fabrikantens eller
leverand rens herred mme.

ADVARSEL: Brug aldrig spekulummet med laserudstyr.

ADVARSEL: Brugte vaginale spekula skal behandles som
biologisk farligt infektionsmateriale. Brugte vaginale spekula
skal kasseres i en egnet affaldsbeholder eller i
overensstemmelse med lokale love.

ADVARSEL: Dette spekulum er ikke kompatibelt med
gammabestr ling eller sterilisering i autoklave.

A FORSIGTIG: Anvendes udelukkende af tr net personale.

FORSIGTIG: Rx Only. Amerikansk lovgivning begr nser
dette udstyr til salg af eller p ordination af en | ge.

A®

Garanti

Welch Allyn garanterer, at spekulummet opfylder Welch
Allyn’s specifikationer for produktet p k bstidspunktet, og at
det er frit for oprindelige defekter i materialer og udf rsel
under normal brug og service. Spekulummet er kun
beregnet il engangsbrug.

Welch Allyn skal underrettes telefonisk om eventuelt
defekte produkter, og enheden skal returneres  jeblikkeligt,
indpakket sikkert og med portoen forudbetalt, il Welch
Allyn. Tab eller skade under fragt er k berens ansvar.

Welch Allyn er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med brug
af et Welch Allyn produkt, der er blevet modificeret.

DENNE GARANTI UDELUKKER ALLE ANDRE
GARANTIER OG ERSTATTER STILTIENDE GARANTIER
ELLER GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL
ET BESTEMT FORM L ELLER ANDRE GARANTIER OM
KVALITET, UANSET OM DE ER UDTRYKTE ELLER
STILTIENDE. WELCH ALLYN ER IKKE ANSVARLIG FOR
TILF LDIGE SKADER ELLER F LGESKADER.

I NEDERLANDS

Omschrijvingen van symbolen

Geetft in dit document omstandigheden of
handelingen aan die kunnen leiden tot ziekte, letsel
of overlijden (‘WAARSCHUWING”).

Geeft in dit document omstandigheden of
handelingen aan die kunnen leiden tot
beschadiging van de apparatuur of andere
eigendommen (‘AANDACHTSPUNT").

Op het product betekent dit: raadpleeg
meegeleverde documentatie.

Voor eenmalig gebruik
Productidentificatie
Bestelnummer

Gaat vooraf aan productiedatum
Deze kant boven

Breekbaar

Opslag Temperatuurlimieten
-20°C - +49°C

Opslag Relatieve vochtigheidsgrens
15% - 95%

o~ =GO R B B

Correct gebruik

Het vaginale speculum voor eenmalig gebruik wordt
gebruikt om de vagina te dilateren en de vagina inwendig en
de baarmoederhals uitwendig bloot te stellen tijdens
bekkenonderzoek en overige gynaecologische procedures.
Het vaginale speculum kan met en zonder de lamp worden
gebruikt.

Waarschuwingen en aandachtspunten

A WAARSCHUWING: Inspecteer elke KleenSpec®-

verpakking voor verzending.

WAARSCHUWING: Controleer het speculum voor gebruik.
Gebruik het niet als het is beschadigd.

WAARSCHUWING: Als een speculum is beschadigd geen
andere speculi uit dezelfde verpakking gebruiken.

WAARSCHUWING: Specula kunnen tijdens transport of
opslag beschadigd raken. Zowel de producent als
leverancier zijn niet verantwoordelijk voor deze schade.

WAARSCHUWING: Gebruik het speculum nooit samen met
laserapparatuur.

WAARSCHUWING: Behandel de gebruikte vaginale
specula als bio-infectieus materiaal. Deponeer gebruikte
vaginale specula in speciaal daarvoor bestemde
afvalbakken of verwerk ze volgens de lokale regelgeving.

WAARSCHUWING: Het speculum is niet compatibel met
gammabestraling of sterilisatie in de autoclaaf.

AANDACHTSPUNT: Alleen te gebruiken door personeel
met de juiste opleiding.

AANDACHTSPUNT: Rx Only. In de VS kan dit apparaat, als
gevolg van federale wetgeving, alleen na instigatie of
aankoop door een arts worden geleverd.

A®

Garantie

Welch Allyn garandeert dat het speculum op het moment
van de aankoop, en bij normaal gebruik, voldoet aan de
productspecificaties van Welch Allyn en dat het geen
oorspronkelijk defecten bevat als gevolg van de gebruikte
materialen en het vervaardigingsproces. Het speculum is
bedoeld voor eenmalig gebruik.

Welch Allyn moet telefonisch op de hoogte worden gesteld
van defecte producten en het betreffende product moet
onmiddellijk, professioneel verpakt en gefrankeerd, worden
geretourneerd aan Welch Allyn. Verlies of schade tijdens
het transport is het risico van de koper.

Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg
van het gebruik van een aangepast Welch Allyn-product.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE
IMPLICIETE GARANTIES OF VERHANDELBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD GEBRUIK, OF
ANDERE KWALITEITSGARANTIES, UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET GESTELD. WELCH ALLYN IS NIET
AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE SCHADE OF
SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK.

1 SVENSKA
Symbolbeskrivning

indikerar i detta dokument tillstand eller metoder
som kan leda till sjukdom, personskada eller
dodsfall (“VARNING!").

indikerar i detta dokument tillstand eller metoder
som kan skada utrustningen eller annan egendom
(‘FORSIKTIGHETSATGARD?).

pa produkten betyder att du ska lasa medfdljande
dokumentation.

Ateranvand ej
Produktidentifikation
Bestallningsnummer

Kommer fore tillverkningsdatum
Denna sida upp

Omtaligt gods

~-B[EC B > >

Forvaring Temperaturgranser
-20°C - +49°

' Forvaring Grans for relativ luftfuktighet
»2 15%-95%

z;?

Avsedd anvandning

Vaginalspekulumet fér eng ngsbruk anvands for att dilatera
vaginan och frildgga vaginans inre delar och
livmoderhalsens yttre delar under backenundersdkningar
och andra gynekologiska behandlingar. Vaginalspekulumet
kan anvandas med eller utan lampa.

Varningar och forsiktighetsatgarder

VARNING! Inspektera alla KleenSpec®-kartonger for
transportskador.

VARNING! Kontrollera spekulumet innan anvandning.
Anvand inte om det ar skadat.

VARNING! Om ett spekulum &r skadat far dvriga spekula
fran samma lada inte anvéndas.

VARNING! Skada som uppst r till spekulum under transport
och férvaring &r utanfor tillverkarens eller leverantérens
kontroll.

VARNING! Anvénd inte spekulumet tillsammans med
laserutrustning.

VARNING! Behandla anvanda vaginalspekulum som
infektiost, biologiskt riskmaterial. Kassera anvénda
vaginalspekulum i lampliga avfallsbeh llare eller enligt
tillampliga lagar och férordningar.

VARNING! Spekulumet &r inte kompatibelt med
gammastr Ining eller autoklavering.

A FORSIKTIGHETS TGARD! F r endast anvéndas av

utbildad personal.

FORSIKTIGHETS TGARD! Rx Only. Enligt federal lag
(USA) f r denna anordning endast séljas av lakare eller p
lakares ordination.

A®

Garanti

Welch Allyn garanterar att spekulumet uppfyller Welch
Allyns specifikationer for produkten vid inkdpstidpunkten
och att det &r fritt fr n originaldefekter i material och
utférande under normal anvandning och service.
Spekulumet ar endast avsett for eng ngsbruk.

Welch Allyn bér meddelas per telefon om en defekt produkt
och artikeln bor returneras omedelbart i ordentligt forpackat
skick i en frankerad férsandelse till Welch Allyn. Képaren ar
ansvarig for transportskada eller -férlust.

Welch Allyn tar sig inget ansvar for forlust i samband med
anvéndande av en Welch Allyn-produkt som har
modifierats.

DENNA GARANTI AR EXKLUSIV. OCH UTFARDAS |
STALLET FOR VARJE UNDERFORST DD GARANTI OM
SALJBARHET, LAMPLIGHET FOR VISST SYFTE, ELLER
ANDRA GARANTIER OM KVALITET, VARE SIG
UTTRYCKTA ELLER UNDERFORST DDA. WELCH
ALLYN TAR SIG INGET ANSVAR FOR TILLFALLIGA
SKADOR ELLER FOLJDSKADOR.

1 ESPANOL

Descripcion de los simbolos

En este documento, indica las condiciones o
practicas que pueden provocar una enfermedad,
lesiones o la muerte (‘ADVERTENCIA").

En este documento, indica las condiciones o
précticas que podrian dafar el equipo u otras
pertenencias (‘PRECAUCION”).

En el producto, significa que debe consultar la
documentacion adjunta.

No volver a utilizar

N° de reposicion
Precede la fecha de fabricacion
Este extremo arriba
Fragil
* Almacenamiento Limites de temperatura
-20°C - +49°C

" Almacenamiento Limite de humedad relativa 15%
< -95%

A
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Identificador de producto
X
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’
4
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Uso indicado

El espéculo vaginal desechable se utiliza para dilatar la
vagina y exponer el interior de ésta y el exterior del cuello
uterino durante los exdmenes pélvicos y otros
procedimientos ginecoldgicos. El espéculo vaginal puede
usarse con o sin el iluminador.

Advertencias y precauciones

A ADVERTENCIA: Inspeccione las cajas KleenSpec® para

ver dafios de transporte.

ADVERTENCIA: Examine el espéculo antes de utilizarlo.
No utilizarlo si esta dafado.

ADVERTENCIA: Si se dafia un espéculo, no use ninguno
de los espéculos del mismo caso.

ADVERTENCIA: Los espéculos, cuando se transportan o
almacenan, pueden verse sometidos a da os que estan
fuera del control del fabricante o del proveedor.

ADVERTENCIA: No utilizar nunca el espéculo con equipo
laser.

ADVERTENCIA: Trate los espéculos vaginales utilizados
como material infeccioso con peligro biolégico. Deseche los
espéculos vaginales utilizados en la unidad adecuada de
eliminacion o de acuerdo con las normas locales.

ADVERTENCIA: El espéculo no es compatible con la
esterilizacion en autoclave o con radiacion gamma.

A PRECAUCION: Este dispositivo solamente debe ser

utilizado por personal con la formacion adecuada.

PRECAUCION: Con receta médica Gnicamente. Las leyes
federales estadounidenses restringen la venta de este
dispositivo a médicos o por prescripcion médica.

A®

Garantia

Welch Allyn garantiza que el espéculo cumple las
especificaciones del producto de Welch Allyn en el
momento de la compra y que esta libre de defectos
originales en los materiales y de fabricacion con un uso y
servicio normales. El espéculo esta indicado para un solo
uso exclusivamente.

Welch Allyn debe ser notificado por via telefénica de
cualquier producto defectuoso y dicho producto debe
devolverse inmediatamente, embalado de forma segura y
enviarse por correo con envio prepagado a Welch Allyn.
El comprador asumira cualquier pérdida o dafio durante el
envio.

Welch Allyn no ser4 responsable de la pérdida asociada
con el uso de cualquier producto Welch Allyn que haya sido
alterado.

ESTA GARANTIA ES EXCLUS|VA Y SUSTITUYE
CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA O DE
COMERCIALIZACION, APTITUD PARA UN FIN
ESPECIFICO U OTRAS GARANTIAS DE CALIDAD,
EXPRESAS O IMPLICITAS, WELCH ALLYN NO SERA
RESPONSABLE DE NINGUN DANO INCIDENTAL O
CONSECUENCIAL.

1 SUOMI

Symbolien kuvaukset

Tarkoittaa téssa julkaisussa tilanteita tai toimia,
jotka voivat aiheuttaa sairauden, loukkaantumisen
tai kuoleman (“VAROITUS”)

Tarkoittaa tassa julkaisussa tiloja tai toimia, jotka
voivat vahingoittaa laitetta tai muuta omaisuutta
(“VAROTOIMI").

Tarkoittaa tuotteessa, ettd sen mukana
toimitettavat ohjeet on luettava.

Ei saa kayttda uudelleen.
Tuotetunnus
Tilausnumero

Edeltaa valmistuspaivaa.
Téama puoli ylospain

Helposti sarkyva

«=BFEe R > B>

Séilytys Lampdtilarajat
-20°C - +49°C

Sailytys Suhteellisen kosteuden raja-arvo 15% -
95%

B e~

Kayttotarkoitus

Kertakayttoistd eméattimentahystinta kaytetadn eméttimen
laajentamiseen seké emattimen sisdosan ja kohdunkaulan
ulko-osan paljastamiseen gynekologisen sisatutkimuksen ja
muiden gynekologisten toimenpiteiden aikana.
Emaéttimentahystinta sopivat kaytettavaksi erillisen
valaisimen kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

VAROITUS: Tarkista kaikki KleenSpec®-laatikot
kuljetusvaurioiden varalta.

VAROITUS: Tarkasta tahystin ennen kayttoa. Al kayta
vaurioitunutta tahystinta.

VAROITUS: Jos tahystin on vioittunut, &la kayta muitakaan
tahystimia kyseisesta laatikosta.

VAROITUS: Tahystin voi vaurioitua kuljetuksen tai
sailytyksen aikana valmistajan tai toimittajan valvonnan
ulkopuolelle.

VAROITUS: Ala koskaan kéyta tahystinta laserlaitteiden
kanssa.

VAROITUS: Kasittele kaytettya eméttimentahystinta
tartuntavaarallisena materiaalina. Havité kaytetyt
emattimentahystimet asianmukaisissa jateyksikissa tai
paikallisten maéraysten mukaisesti.

VAROITUS: Téhystinta ei voi steriloida gammaséteilyll4 tai
autoklaavissa.

A VAROTOIMI: Ainoastaan koulutetun henkilékunnan

Kayttdon.

VAROTOIMI: Rx Only. Tdmén laitteen saa myyda vain
laékari tai Iadkarin madrayksesta (Yhdysvallat).

A®
Takuu

Welch Allyn takaa, ettd emattimentéhystin vastaa

Welch Allynin tuotteen ostohetkellé antamia teknisia tietoja,
eika siiné ole materiaali- tai valmistusvikoja
normaalikdytdssa ja -huollossa. Tahystimet on tarkoitettu
ainoastaan kertakayttoon.

Welch Allynille tulisi imoittaa puhelimitse viallisista
tuotteista ja tuote tulisi palauttaa valittémasti Welch Allynille
kunnolla pakattuna ja postimaksu maksettuna. Kuljetuksen
aikainen mahdollinen katoaminen tai vaurio on l&hettéjén
vastuulla.

Welch Allyn ei ole vastuussa muunnetun Welch Allynin
tuotteen kaytosté liittyvista tappioista.

TAMA TAKUU ON EKSKLUSIIVINEN JA KORVAA KAIKKI
MUUT IMPLISIITTISET TAKUUT, MAHDOLLINEN
MARKKINOITAVUUTTATAITIETTYYN TARKOITUKSEEN
SOPIVUUTTA KOSKEVA TAKUU MUKAAN LUKIEN,
SEKA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI IMPLISIITTISET
TAKUUT TUOTTEEN LAADUSTA. WELCH ALLYN EI
MISSAAN TAPAUKSESSA OTA VASTUUTA
SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA
VAHINGOISTA.

A
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POLSKI

Opis symboli

W niniejszym dokumencie oznacza warunki
lub czynnosci, ktére mogq doprowadzi¢ do
powstania schorzenia, obrazenia lub
$mierci (,OSTRZEZENIE”).

W niniejszym dokumencie oznacza
warunki lub czynnosci, ktére moga
doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzen lub
mienia (,PRZESTROGA”).

Na produkcie. Oznacza, ze nalezy
zapoznac sie z dotgczong dokumentacja.

Nie uzywac¢ powtornie.
Identyfikator produktu

Numer ponownego zamdwienia

REe s > >
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Poprzedza date produkcji.
Tym koncem do goéry

Delikatnie

a=

#*  Przechowywanie Ograniczenia temperaturowe
A 20°C4eC

Przechowywanie Ograniczenie wilgotnosci
wzglednej 15% - 95%

B, *

Przeznaczenie

Wziernik dopochwowy jednorazowego uzytku stuzy
do rozszerzania $cian pochwy. Umozliwia
uwidocznienie wnetrza pochwy oraz zewnetrznej
czesci szyjki macicy podczas badan miednicy i
innych zabiegdéw ginekologicznych. Wziernik
dopochwowy moze by¢ uzywany ze zrédtem $wiatta
lub bez.

Ostrzezenia i przestrogi

OSTRZEZENIE: Sprawdz kazde pudetko
KleenSpec® pod katem uszkodzen podczas wysytki.

OSTRZEZENIE: Sprawdzi¢ wziernik przed uzyciem.
Nie uzywa¢ w przypadku uszkodzenia.
OSTRZEZENIE: W przypadku uszkodzenia
wziernika, nie uzywaj zadnego wziernika z tego
opakowania.

OSTRZEZENIE: Podczas transportu oraz
przechowywania wziernik moze ulec uszkodzeniu —
na uszkodzenia powstate w takich warunkach nie ma
wplywu producent ani dostawca wziernika.
OSTRZEZENIE: Nigdy nie uzywaé wziernika z
urzadzeniami laserowymi.

OSTRZEZENIE: Zuzyte wzierniki dopochwowe
nalezy traktowac jako materiat zakazny stanowiacy
zagrozenie dla organizméw zywych. Zuzyte wzierniki
dopochwowe nalezy przekaza¢ do odpowiedniego
punktu utylizacji lub podda¢ utylizacji zgodnie z
przepisami lokalnymi.

OSTRZEZENIE: Wziernik nie moze byé stosowany z
promieniowaniem gamma ani sterylizowany w
autoklawie.

PRZESTROGA: Wytacznie do uzytku dla
wykwalifikowanego personelu.

PRZESTROGA: Rx Only. Prawo federalne (USA)
stanowi, ze urzadzenie moze by¢ sprzedawane
Wytaczme przez lub z przepisu lekarza.

A®

Gwarancja

Firma Welch Allyn gwarantuje, ze w momencie
zakupu parametry produktu sg zgodne ze
specyfikacjg podang przez firme Welch Allyn oraz ze
produkt pozostanie wolny od wad materiatowych i
wykonawczych, pod warunkiem ze bedzie uzywany
w prawidtowy sposéb i odpowiednio serwisowany.
Wzierniki sg przeznaczone wytgcznie do
jednorazowego uzytku.

W przypadku wad produktu nalezy powiadomi¢ o tym
firme Welch Allyn, a nastepnie niezwtocznie zwréci¢
produkt w bezpiecznym opakowaniu do firmy Welch Allyn,
optacajac przesytke. Ryzyko utraty i uszkodzenia
urzadzenia podczas przesytki ponosi nabywca.

Firma Welch Allyn nie ponosi odpowiedzialnos$ci za
straty wynikajgce z uzycia produktu firmy

Welch Allyn, ktéry zostat zmodyfikowany.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYLACZNA
GWARANCJA | ZASTEPUJE WSZELKIE
GWARANCJE DOROZUMIANE LUB DEKLARACJE
WARTOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU ORAZ INNE GWARANCJE
DOTYCZACE JAKOSCI, JAWNE LUB
DOROZUMIANE. FIRMA WELCH ALLYN NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY
UBOCZNE LUB WYNIKOWE.

I EAAHNIKA

Mepiypagpég aupBOAwv

A 270 TIAPOV £YyPAPO, UTTODEIKVUEI GUVORKEG
TIPOKTIKEG TTOU EVOEXETAI VA 0ONYyATOUV OF
agBévela, TpaupaTaud r Bdvaro
(“MIPOEIAOMOIHZH").

270 TTAPOV £YYPaAPO, UTTOSEIKVUEI TUVONKES 1
TIPOKTIKEG TTOU Ba uTTopoloav va
TTpokaAégouv BAARN aTov E0TTAIGUO 1) GAAO
Teplouaiakd atoixeio (“MPOZOXH?).

>

Emi Tou npmovrog, anuaivel “XupBouleuTeite
T guvoda évrutra’.

Na pnv emravaypnaoigoTrolgital.

B® B

AvayvwpIaTIKO TTPOIOVTOG
ApiBu6G eTTavaAnTITIKAG TTapayyeAiag
MpoyevéaTEPO TNG NUEPOMNVIOG KATATKEUNG.

AuTé TO AKPO TTPETTEI VA €XEI KATEUOBUVAN TTPOG
Ta TAVW

EUBpauaTo

@UAagng Opia Beppokpaaiag
-20°C - +49°C

séaﬁng ‘Oplo OxeTIKAG Uypaaiag

@%HBE

Mpoopifdpevn xpnon

To PNTPOOKOTTIO Hiag XPioNg XPNCIUOTIOIEITAl yIa TN
SIaaTOAr) TOU KOATTOU Kall TNV €KBEDN TOU ECWTEPIKOU
MEPOUG TOU KOATTOU, KABWG Kal TOU £EWTEPIKOU
HEPOUG TOU QUXEVA KOTA TN DIAPKEIR TTUEAIKWV
€CETATEWV KAl GAAWY YUVAIKOAOYIKWY SI0SIKATIWV.
To UNTPOOKOTTIO PTTOPEI va XPNaIPoTToINGEi WE i
XWPIG TO WTIOTA.

Mpoeidotroinoeig kal Mpo@uAAteIg

MPOEIAOMOIHZH: EmBewpnaTe KaBe KouTi
KleenSpec® yia {nuid katd TNV aTroaTOAr.

MPOEIAOMOIHZH: EmBewpraTe To KOATTOOKATTIO
TIPIV aTTO T XPAOT. Mn XPNOILOTIOIETE EQV EXEI
UTTOOTEl {NMIC.

MPOEIAOMOIHZH: Av éxel utroaTei BAGRN éva
KATOTITPO, U XPNOIUOTIOIEITE KAVEVA KATOTITPO aTTO
Tnv idla guokeuaaia.

MPOEIAONMOIHZH: Ta pynTpookdTTia, Kard Tn
UETAPOPA ) TNV ATTOBRKEUDT, JTTOPEI VA UTTOGTOUV
BAABeg o1 oTTOIEG Dev BpiakovTal aTov €Aeyx0 TOU
KATAGKEUOOTH ) TOU TIPOUNBOEUTH.

MPOEIAOMOIHZH: Oud£TToTe XPNTIUOTIOIEITE TO
MNTPOOKOTTIO pE EEOTTAIOHO AEIZEP.

MPOEIAOMOIHZH: Ta xpnoiyotroinuéva
MNTPOOKOTTIA Bt TIPETTEN VO AVTIHETWTTICOVTON WG
HOAUGHATIKA UAIKG Blvoleou KivdUvou. H on'roppupn
TWV XPMNCILOTIOINUEVWY UNTPOTKOTTIWY 6a TIPETTEN VOl
YiveTal o€ KAaTAAANAEG HOVABES aTTopPIYNG 1
aUPQWVa UE TNV TOTTIKF VouoBeaia.

MPOEIAOMOIHZH: To pntpookoTTio dev eival
oupparo pe akTIVOBOANCN YAHUA 1} QUTOKAUOTN
aTTo0TEIPWON.

A MPOZOXH: Na XpnaipoTTolgital Hovo armo

EKTTAISEUYEVO TTPOTWTTIKO.

MPOZOXH: Rx Only. O opogTrov3I0K6G VOHOG TwV
H.M.A. BéTel wg TTEPIOPITHG N TTWANGN AUTAG TNG
OUOKEUNG VA YIVETAI HOVO OTTO 10TPO I KATOTTIV
€VTOANG 10TPOU.

A®

Eyyunon

H Welch Allyn eyyudrai Trwg To UNTPOaKOTTIO TTANPOI TIG
Tpodiaypagég g Welch Allyn yia To Mpoidv kard
XPOVIK OTIYUN TNG QYOPAS KAl TIWG JEV PEPEL
eAaTTWHOTA aTTé ATTOWN UNIKOU KOl KATAOKEUNG UTTO
KQVOVIKH XPran Kal UTnpeaia. Ta UnTpoakoTia
TTPOOPICOVTAI OVO YIa Hiat XPrian.

H Welch Allyn Ba Trpétrel va eidoTrolgiTal PEow
TNAEPWVOU YIa OTTOIOSHTTOTE EAATTWHATIKO TTPOIGV Kal TO
QVTIKEIPEVO B TTPETTEI VOl ETTIOTPEPETAI APETWG, O
a0QaAr) CUTKEUOTIO KOl JE TTPOTTANPWLEVD TOXUDPOUIKG
TéAn atnv Welch Allyn. H amrwAeia i n BAGBN kara v
OTTO0TOAN YiVETaI E EUBUVN TOU QYOPOTTH.

H Welch Allyn ev pmropei va Bewpn0ei utrevBuvn yia
QTTWAEIO TTOU OXETICETAI HE TN XPNON OTTOI0USATTOTE
mpoiovrog Tng Welch Allyn éxer utrooTei
TPOTTOTTOINTEIG.

H EIMYHXH AYTH EINAI ANOKAEIZTIKH KAI 2 TH
OEZH OMOIAXAHMOTE ZIQMNHPHX EFTYHZH H
EFTYHZHZ EMMNOPEYZIMOTHTAZ,
KATAAAHAOTHTAZ A ZYTKEKPIMENO =KOMNO
‘H AAAH EIMMYHZH NOIOTHTAZ, EITE
EKMEPPAXMENHZ EITE ZIQMNHPHZ. H WELCH
ALLYN AEN ©OA OEQPHOEI YTEYOYNH lA
OMOIEZAHNOTE TYXAIEZ H ENMAKOAOYOEZ
BAABEZ.



